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CLIENTE/PETICIONARIO

PETICIONARIO : ADIEGO HERMANOS, S.A.

DOMICILIO : Ctra. Valencia, Km. 5,900
50410 Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)

ENSAYOS SOLICITADOS : ANALISIS COMPLETO EN RED

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

REFERENCIA CICAP : 162466

FECHA DE RECEPCION EN CICAP, S. L. : 10/06/2016

FECHA DE INICIO DEL ENSAYO : 10/06/2016 FECHA DE FINALIZACION DEL ENSAYO : 05/07/2016

BREVE DESCRIPCION DEL ESTADO DE LA MUESTRA A LA RECEPCION EN CICAP, S. L.:

1 BOTE DE 1 LITRO DE PLASTICO, 1 BOTE DE 500 ML. DE PLASTICO ESTERIL CON TIOSULFATO, 1 BOTE DE 150 ML. DE

PLASTICO ESTERIL, 1 BOTE DE 100 ML. DE CRISTAL

Datos aportados por el cliente

TOMA DE MUESTRA : Tomada por el cliente

REFERENCIA CLIENTE : NO APLICA

NATURALEZA DE LA MUESTRA : AGUA DE CONSUMO HUMANO

POBLACION : ZUERA (ZARAGOZA)

PUNTO DE TOMA DE MUESTRA: LAS LOMAS- FUENTE AL LADO DEL RESTAURANTE

FECHA DE TOMA DE MUESTRA : 10/06/2016

RESULTADOS
VALOR
ENSAYO/UNIDADES METODO RESULTADO PARAMETRICO
R.D. 140/2003
(*)OLOR (ind. a 25°C) OREANDLEPTICO 1 3
(*)SABOR (ind. a 25° C) OREANDLEPTICO 1 3
(*)COLOR (mg/L Pt/Co) ESPECTROFOTOMETRIA <0,20 15
DE ABSORCION
(*)TURBIDEZ (UNF) TORE O TRIA <0,20 5,0

(*) — Las actividades marcadas no estan amparadas por la acreditacion de ENAC

La incertidumbre esté calculada y a disposicion del cliente.
Los resultados de este Informe so6lo afectan a las muestras sometidas al ensayo
E C El informe no podréa reproducirse parcialmente sin la aprobacion escrita de CICAP, S.L.
Entidad Colaboradora del Instituto Aragonés del Agua con nimero REC-31
Entidad Colaboradora de la Administracion Hidraulica con n°® expediente EC101/1
Laboratorio certificado por AENOR en la norma ISO 9001: 2008, con registro N° 519/04
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pH (U de pH) EngfggﬂﬂEqreRlA 7,51 6,5-9,5

CONDUCTIVIDAD (uS/cm a 20° C) pLEQUNCDS 463 2500

AMONIO (mg/L) ESPECTROFOTOMETRIA <0,20 (1) 0,50
DE ABSORCION

(*)CLORO COMBINADO RESIDUAL (mg/L) ESPECTROFOTOMETRIA <0,050 2,0
DE ABSORCION

(*)CLORO LIBRE RESIDUAL (mg/L) ESPECTROFOTOMETRIA 0,49 1,0
DE ABSORCION

ALUMINIO  (ug/L) AA, HORNO DE GRAFITO <10 200

(*)CLORUROS (mg/L) A v 42 250

HIERRO (ug/L) M LLAMA <20 200

MANGANESO (ug/L) M LLAMA. <10 50

(*)OXIDABILIDAD (mg O2/L) EQUNTT <0,20 5,0

SODIO (mg/L) M LLANA. 25 200

SULFATOS (mgiL) TURBIDIMETRIA 71 250
ME.QU.N° 170

(*) ANTIMONIO (ug/L) A, GENERADOR DE <1,0 5,0
ME.QU.N° 171

(*)ARSENICO (upg/L) A#, GENERADOR DE <1,0 10

(*)BENCENO (ug/L) ME QU N <0,50 1,0

(*)BENZO(a)PIRENO (pg/L) ME QUNTS <0,0020 0,010

() BORO (mg/L) ESPE::ATEé%L;g;cl)KA?ETRiA <0,10 1,0
DE ABSORCION

CADMIO (ug/L) AA, HORNG DE GRAFITO <0,50 5,0

CIANURO (ug/L) ESPECMrEgngrmETRIA <5,0 50
DE ABSORCION

E

E N S A Y O
N B81/LE1348

s

(*) — Las actividades marcadas no estan amparadas por la acreditacion de ENAC
La incertidumbre esté calculada y a disposicion del cliente.

Los resultados de este Informe so6lo afectan a las muestras sometidas al ensayo

El informe no podréa reproducirse parcialmente sin la aprobacion escrita de CICAP, S.L.
Entidad Colaboradora del Instituto Aragonés del Agua con nimero REC-31

Entidad Colaboradora de la Administracion Hidraulica con n°® expediente EC101/1

Laboratorio certificado por AENOR en la norma ISO 9001: 2008, con registro N° 519/04
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COBRE (mglL) M er LLAMA <0,020 2,0
CROMO (ug/L) AA,HgEﬁgg;]é7§AFITO <5,0 50
,2-Dicloroetano QU <0, 3,0
%) 1,2-Dicl Hg/L MEQUNTS 0,50
(*FLUORURO (mg/L) ESPECTROFOTOMETRIA <0,20 1,5
DE ABSORCION
*)HIDROCARBUROS POLICICLICOS o
(A)ROMATlcos (ug/L) " sens” <0,0080 (2) 0,10
(YBENZO(R)FLUORANTENO + MEQUAR TS <0.0040
BENZO(K)FLUORANTENO (ug/L) ceims '
()INDENO(123cd)PIRENO (ug/L) MEQUN° 76 <0,0020
(YBENZO(ghi)PERILENO (ug/L) MEQUN° 76 <0,0020
(YMERCURIO (ug/L) An, GENERADOR DE <1,0 1.0
Hg " HIDRUROS ! ’
NIQUEL (ug/L) AA,HoMFEN%UbNééZ‘ZAHTo <2,0 20
NITRATOS (mg/L) ESPECTROROTOMETRIA 13,0 50
DE ABSORCION
NITRITOS (mg/L) ESPECTROFOTOMETRIA <0,010 0,50
DE ABSORCION
(Y TOTAL PLAGUICIDAS (ug/L) ME QU4 <0,060 0,50
aguicida individual: aldrin (ug QU <0, 0,030
*)PI icida individual: aldri /L MEQu. 148 0,010
aguicida individual: dieldrin (ug QU <0, 0,030
*)PI icida individual: dieldrin (ug/L) ME Qe 0,010
(*)Plaguicida individual: heptacloro (ug/L) ME Qe <0,010 0,030
((L)lzllig)]wmda individual: heptacloro epoxido ME QuAess <0,010 0,030
(*)Plaguicida individual: lindano (ug/L) MEQU 18 <0,020 0,10
PLOMO (ug/L) M,Hggﬁougégs/xmo <2,5 10

(*) — Las actividades marcadas no estan amparadas por la acreditacion de ENAC
La incertidumbre esté calculada y a disposicion del cliente.
Los resultados de este Informe so6lo afectan a las muestras sometidas al ensayo
E C El informe no podréa reproducirse parcialmente sin la aprobacion escrita de CICAP, S.L.
Entidad Colaboradora del Instituto Aragonés del Agua con nimero REC-31
Entidad Colaboradora de la Administracion Hidraulica con n°® expediente EC101/1
Laboratorio certificado por AENOR en la norma ISO 9001: 2008, con registro N° 519/04
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()SELENIO (ug/L) M“éfﬁé?gﬁ%gogé oE <1,0 10
(" TRIHALOMETANOS (ug/L) MEQUAT7 9,8 (3) 100
(E‘L)LIIQLI;ZLOROETENO+TETRACLOROETENO vequue <10 o

MICROBIOLOGIA

VALOR
ENSAYO/UNIDADES METODO RESULTADO PARAMETRICO
R.D. 140/2003
RECUENTO DE BACTERIAS COLIFORMES _MEQuAs 0 .
(ufc /200 mL) MEMBRANA
RECUENTO DE ESCHERICHIA COLI MEQUIRaS o .
(ufc /200 mL) MEMBRANA
(ENTEROCOCO (ufc /100 mL) FILTRACION EN 0 0
MEMBRANA
(*)CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (ufc /100 mL)|  Fimeacionen 0 0
MEMBRANA
(Y)BACTERIAS AEROBIAS A 22°C (ufc /1 mL) e QU 0 S oML
| OBSERVACIONES

Cloro medido "in situ" por el cliente.
1- (*) Resultado obtenido: 0,070 mg/L.

2 — (*) Hidrocarburos policiclicos aromaticos es la suma de: Benzo(b)fluoranteno+Benzo(k)fluoranteno, Indeno(123cd)pireno y
Benzo(ghi)perileno

3 - (*) Resultados individuales:
Cloroformo 1,5 pg/L
Bromodiclorometano 2,0 pg/L
Dibromoclorometano 3,2 pg/L
Bromoformo 3,1 pg/L

APROBADO

Fdo.: Natalia Ortin Martinez
DIRECTORA TECNICA
Dra. C.C. Quimicas

Zaragoza, martes, 05 de julio de 2016

(*) — Las actividades marcadas no estan amparadas por la acreditacion de ENAC
La incertidumbre esté calculada y a disposicion del cliente.
Los resultados de este Informe so6lo afectan a las muestras sometidas al ensayo
E C El informe no podréa reproducirse parcialmente sin la aprobacion escrita de CICAP, S.L.
Entidad Colaboradora del Instituto Aragonés del Agua con nimero REC-31
Entidad Colaboradora de la Administracion Hidraulica con n°® expediente EC101/1
Laboratorio certificado por AENOR en la norma ISO 9001: 2008, con registro N° 519/04
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