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NALITICA AENORER-1179/2002

LABORATORIO DE ENSAYOS FISICO- QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS
N § A Y 0 S Poligono Europa II Nave I, Autovia de Logrofio km. 246,6
N" 652/LE1336 50.011 ZARAGOZA
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Los ensayos/actividades marcados con (+) no se encuentran amparados por la acreditacion ENAC, o han presentado resultados fuera del rango
acreditado por el laboratorio.

| FECHA EMISION: 29/08/2016 INFORME DE RESULTADOS EMITIDO POR VALERO ANALITICA, S.L. HOJA 1/1
DATOS SOLICITANTE: DIRECCION DE ENViO:
ADIEGO HERMANOS S. A. ADIEGO HERMANOS S. A.
Ctra. de Valencia Km 5,9 Ctra. de Valencia Km 5,9
50410 CUARTE DE HUERVA 50410 CUARTE DE HUERVA
ZARAGOZA ZARAGOZA

COD. MUESTRA/INFORME: 30955/16-1 Ed.: 1 Version: 1 MATRIZ: Aguas de Consumo Humano

F. TOMA MUESTRA: 23/08/2016

F. ENTRADA: 25/08/2016 14:44 REF. EXTERNA: Las lomas: Anélisis de control en Red PM
F. INICIO ANALISIS: 23/08/2016 Fuente Zona deportiva.

F. FIN ANALISIS: 24/08/2016

(+) AUTOR TOMA MUESTRA: Solicitante

ENSAYO DIMENSION RESULTADO INCERTIDUMBRE LIMITE NOTAS METODO
K=2 APLICABLE
(+) Cloro residual libre (medido in situ mg/L 0,65 1,0 Kit Colorimétrico

por solicitante) (Cly)

pH unidades pH 6,9 [6,7 - 7,1] 6,5-9,5 PNT-MA-11
Electrometria

Conductividad 20°C pscm™1 486 [457 - 515] 2500 PNT-MA-12

Conductimetria

Turbidez UNF <0,30 5 PNT-MA-13
Turbidimetria

(+) Color mg/L Pt-Co <2 15 Standard Methods 2120-B
Comparacién Visual

(+) Olor Dilucién 1 3 a 25°C Standard Methods 2150-B
Evaluacién Organoléptica

(+) Sabor Dilucién 1 3 a 25°C Standard Methods 2160-B
Evaluacién Organoléptica

(+) Amonio (NH4™) mg/L <0,1 0,5 Standard Methods 4500-NH3-F
Espectrofotometria UV-VIS

Cloro Residual Libre (Cl5) mg/L 0,98 [0,87 - 1,09] 1,0 ND PNT-MA-10
Espectrofotometria UV-VIS

Coliformes Totales UFC/100 mL 0 0 PNT-MA-78
Filtracion Membrana

E. coli UFC/100 mL 0 0 PNT-MA-78
Filtracion Membrana

(+) Observaciones

Limites aplicados: RD 140/03, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
ND: No es posible determinar el cumplimiento del limite aplicado debido a la incertidumbre del ensayo

Los resultados obtenidos sélo afectan a las muestras sometidas a analisis. Fdo. Director Técnico Laboratorio:
La informacién recogida en el apartado "Ref. Externa" ha sido proporcionada por el solicitante, salvo
cuando el laboratorio haya realizado la toma de muestras.

El documento no puede ser reproducido parcialmente salvo autorizacidn por escrito del laboratorio.
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